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【製造販売元】 *

dipro-dental@cs.jp.fujitsu.com

デジタルプロセス株式会社
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-24-13 第一伊藤ビル ８F

販 売 名 ワクシー プラス 届 出 番 号

一 般 的 名 称 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
販 売 名 ワクシー 届 出 番 号

破損の原因になるため、刃部を持つ、衝撃を加える、変形させる行為はしないこと。

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管するこ
と。

本製品の使用中に異常な振動や音を感じた際は、直ちに使用を中止すること。

本製品は刃物であるため、取扱いには充分注意すること。

本製品は充分な知識及び技能を有する歯科医療有資格者以外は使用しないこと。また、歯科の従事者以外
が触れないよう適切に保管・管理すること。

【本体製品 届出内容】
分 類 一般医療機器

【交換方法】
　本体製品WAXYまたはWAXY Plusの取扱説明書を参照すること。

　ミリングバーを新調した場合、WAXY-DNCの設定画面で、該当ミリングバーの「交換」を実行すること。

製品番号

5601331

使用前に変形や破損等がないか確認し、変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと。
使用時間を大きく超えて使用しないこと。但し、使用時間に満たない場合でも、補綴物の面荒れやマージン部
のチッピング等が発生する場合は、新品に交換すること。

本製品の加工、改造は行わないこと。

【使用上のご注意】
用途以外に使用しないこと。

被削材料に適したミリングバーを使用すること。被削材に適さないミリングバーを使用すると破損することがある
ので、間違いが無いよう適切に管理すること。

刃径 φ0.8mm を選択した NCデータ で使用すること。

部品番号

5510221
WAXY ミリングバー
 Φ0.8 (ハイブリッドレジン高速用) 1P

Φ0.8㎜ ダイヤモンド 1本/包装
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WAXY、WAXY Plus用 ミリングバー
使用説明書

　本製品は、WAXYまたはWAXY Plusのミリングバーである。　ハイブリッドレジンブロック／単冠を切削加工す
るために用いる回転器具でWAXYまたはWAXY Plusに取り付けて使用すること。

【仕様、包装】

【用途】

　2,000分 (ただし、各種条件で変動する)

製品名 刃径
材料/

コーティング等
包装単位


